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	名称
	规格
	应用

	SP00915-0001
	人CD4+T纳米磁珠
	1 mL
	细胞培养




人CD4+T纳米磁珠

产品说明书



产品规格：1 mL
产品货号：SP00915-0001


1. 产品描述： 
人CD4+T纳米磁珠是一种先进的生物技术产品，专门用于生物医学研究和诊断领域。该产品通过纳米技术制备，具有高度的特异性和灵敏度，能够高效地分离和富集CD4阳性细胞，为免疫学研究和临床诊断提供了强有力的工具。



2. 产品信息：
	产品规格
	1 mL，for 5×108 human cells

	反应种属
	人

	内毒素
	合格

	性状
	棕黄色液体

	保存液
	PBS，0.3%F68

	保存条件及效期
	4 ℃保存，6个月





3. 使用方法：
（以107细胞，通用型分选柱、磁力架为例）
1. 制备人PBMC：使用Ficoll对人外周血进行密度梯度离心，收集PBMC。
2. 用完全培养基对PBMC进行洗涤，取适量细胞悬液进行计数，300×g 离心10 min。
3. 每107个细胞用80 μL分选缓冲液重悬。
4. 加入20 μL细胞分选磁珠混匀，4 ℃避光孵育15 min。
5. 每107个细胞加入1-2 mL分选缓冲液，300×g 离心10 min，将上清吸弃干净。
6. 每107个细胞用50 μL分选缓冲液重悬。
注：对于更高的细胞数量，可相应的扩大缓冲液体积。
7. 将分选柱至于磁力架上，用500 μL分选缓冲液重悬进行润洗。
8. 将细胞悬液加入到到分选柱上。
[bookmark: _GoBack]9. 用500 μL分选缓冲液洗涤分选柱3 次。
注：每次进行加液前需等前一次液体滴干净。
10. 从磁力架上取下分选柱，并将其放在合适的收集管中。
11. 取1 mL分选缓冲液加入到分选柱，推动柱塞冲出磁性标记的细胞。
12.（可选）为了提高 CD4+细胞的纯度，洗脱后的液体可以在第二个分选柱上富集，用新的分选柱重复 9 到 11 步的分选过程。

4. 注意事项：
1. 磁珠每次取用前，都需要涡旋5 秒，确保磁珠悬液处于均一状态。
2. 磁珠使用后于保存液中储存2~8 ℃，避免冷冻或离心。
3. 由于样本的差异和研究目的不同，最佳的实验条件需要客户自行摸索。
4. 本产品仅供研究使用。
5. 实验前配置分选缓冲液：PBS (ph=7.2)，0.5% BSA ，溶解2 mM EDTA，充分混匀，置于4 ℃保存。


免责声明：本公司将不为任何不正常使用此产品时所发生的意外负责。[image: ]
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